


東ソーコントロールセット（HBV 抗体） 参考値表 

 

ロット番号：EZ４８2２３          使用期限：202５-１２      

 

(注)表中に示した参考値は、測定結果の許容範囲を意味するものではありません。 

 

測定方法 

１） E テスト「TOSOH」�Ⅱ 

測定項目 単位 
レベル１ 

参考値 

レベル２ 

参考値 

HBsAb mIU/mL ６１～９２ ５００～７５０ 

HBcAｂ INH% ＜４０ ≧６０ 

HBeAb INH% ＜３０ ≧７０ 

 

 

２） ＡＩＡ－パックＣＬ� 

測定項目 単位 
レベル１ 

参考値 

レベル２ 

参考値 

HBsAb ｍIU/mL ４３～６４ ３４０～５１０ 

HBｃAｂ INH% ＜５０ ≧５０ 

ＨＢｅＡｂ ＩＮＨ％ ＜５０ ≧５０ 

 


